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Indicacdes SCOPE 2 american

para utilizar
o PowerScope Il

1- Como mecanica de Classe |l.

2- Casos de Classe Il com retrusao mandibular.

2- Casos de Classe || com protrusdao maxilar.

3- Correcao da Classe Il residual apos tratamento com exodontias.
4- Tratamento da Classe I, subdivisdo sem exodontias.

5- Como ancoragem apos a distalizacao dos molares superiores.
6- Como ancoragem em casos com extracdes.

7- Ancoragem para o fechamento de espa¢go com mesializacao
dos dentes posteriores em casos de agenesia dos segundos

pré-molares inferiores ou exodontia dos primeiros molares inferiores.

8- Tratamento compensatdrio da deficiéncia mandibular
em pacientes adultos.

por Dr. Alexandre Moro (Brasil)
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Contraindicacdes e inff_rior(;tgé cheOgZaSr ;
h,~ y. [ nos fios . - g ” de aco
para a utilizacao

do PowerSCope | 17 w1 bany Utilize amarrilho conjugado (0,25 mm) em todos braquetes inferiores
para nao abrir espacos durante o tratamento. Se quiser distalizar os
dentes superiores ndo conjugue os dentes posteriores superiores.
Ha algumas situacdes clinicas em que
o profissional deve pesar o custo/beneficio
de utilizar o propulsor, como nos casos
descrito abaixo:

1- Pacientes com problemas periodontais.
2- Pacientes com gengiva fina na regiao anterior inferior.

3- Pacientes com incisivos inferiores inclinados
ou projetados para vestibular. Decida qua| 3 opcéo

de trava melhor se ajusta

a sua forma de trabalho
5- Pacientes com tendéncia a mordida aberta. Trava 2 (aberta) ~ Nova trava (fechada)

A- continuar com as travas 2 (abertas) nos dois arcos;

4- Pacientes com sorriso gengival acentuado.

B- utilizar as novas travas (fechadas) nos arcos superior e inferior; ¢«
o C- utilizar as novas travas no arco A w
\ superior e as travas 2 /
no arco inferior.
SR Por Dr. Alexandre Moro (Brasil) ) & por Dr. Alexandre Moro (Brasil)
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Use o indicador
de ativacao

A ativacdo correta do aparelho é a parte mais importante do tratamento.
Se o ortodontista nao souber como ativar o aparelho, ele nao tera sucesso.
O Indicador de Ativacdo consiste em trés marcas na parte mediana
do sistema telescopico. Quando as arcadas estdo em oclusdo (MIH),
e aparecem as 3 marcas significa que a mola nao possui ativacao.

Quando aparecem duas marcagodes, significa que a mola tem uma ativacao
parcial. Quando nao aparece nenhuma marcag¢do, o aparelho tem uma
ativacao completa.

Ativacao parcial

Ativacgao total

Reoser AQ

CLASS 1] CORRECTOR ORTHODONTICS

Sempre trabalhe com a mola
do PowerScope Il totalmente
ativada, independentemente se vai fazer
uma correcdao molar de 3 ou de 6 mm

Os espacadores sdao colocados no pistao inferior. E estao disponiveis nos
tamanhos de 1, 2 e 3 milimetros.

E importante ressaltar que avaliamos a ativacdo do aparelho sempre com a
mandibula em MIH, e ndo numa posicdo avancada. Isso vale tanto para
a instalacao inicial como também para as consultas subsequentes.

£ por Dr. Alexandre Moro (Brasil)
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Como saber se preciso COPE2 lamerican Quando vou remover 5COPE 2 american
reativar o aparelho? o PowerScope II?

¥ . : b, e Normalmente durante o tratamento, quando o paciente volta no més
- _Em maxima intercuspidacao ¥ el seguinte, os dentes se moveram, e ele vai perder cerca de 1 mm de
hapltual (MIED 9Ihe~as marcas: do . S “a ativacdo, entao nos vamos praticamente todos os meses reativando
Indlcac_zlor de Ativacéo. il % : a mola com os espacadores até sobre corrigir o seguimento posterior
Se estiverem aparecendo, coloque = > em 1 ou 2 mm. Ou seja, vamos acabar a fase do PowerScope com o0s

o3 espacgdores g Nclo” Adrecer = 7 3 molares e pré-molares em Classe lll.
nenhum risco.

B- Vocé pode também empurrar
para tras o tubo mediano com algum
instrumento, como por exemplo uma
sonda, e veja o quanto ele se moveu.
Essa € a quantidade que devemos
reativar o aparelho.

C- Coloque o espacador adequado
sobre o tubo inferior até a ativacao
estar correta.
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A falta de overjet adequado
dificulta a correcao da a correcao apos
Classe Il molar a remocao do PowerScope II?

Se 0 paciente ndo possui um overjet para avancar a mandibula e/ou Elasticos devem ser utilizados para dormir a fim de manter a correcdo da

projetar os incisivos inferiores, ficara dificil corrigir a Classe Il. Em casos Classe Il, e controlar a perda de ancoragem apods o uso do PowerScope,

de Classe II/2 com incisivos superiores muito verticalizados vocé e ir melhorando a intercuspidacao dos dentes posteriores.

precisa acertar o torque deles antes da correcdo da Classe Il. Sempre ha uma tendéncia de recidiva na correcao da relacdo dos dentes
posteriores. E, vamos controlando isso com o uso dos elasticos de Classe Il.

Em casos de laterais conoides, vocé pode colocar uma mola aberta Por exemplo, se sentimos que estamos perdendo muita ancoragem

entre os laterais e caninos superiores. As molas além de ajudarem a com uma tendéncia de retorno a Classe Il, podemos acentuar o uso

projetar os dentes superiores e a criar o “overjet”, irao também abrir dos elasticos.

espagos para o aumento do tamanho dos incisivos laterais.

Para maiores
informacdes
contate o nosso
distribuidor oficial
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